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1 Jüljj 1986 
Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie-
middelen, dus geen officiële publikaties. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende 
discussie van onderzoeksresultaten. Inde meeste' gevallen zullen 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek 
nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
in aanmerking 
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1. INLEIDING 
Omdat zware metalen toxische eigenschappen hebben, is het van belang 
iets over hun gehalten in bepaalde produkten te weten. Het waterkwaliteits-
laboratorium bepaald Pb, Cd, Cu, Ni, Zn en Cr in onder andere grond- en 
compostmonsters. Hiervan worden de laatste vier met behulp van de ICP/AES 
geanalyseerd. Zie voor principe, specificaties en de werking van de 
ICP, HAMMINGA, W., 1985). 
Om te kunnen meten wordt het monster eerst gedestrueerd met een 
Fleischmannzuurdestructie. 
Door het dichtslibben van de verstuiver en de tootrs van de ICP 
door uitkristalliserende zouten, vermindert het gemeten signaal. 
Door uitkristalliserende zouten, vermindert het gemeten signaal. 
Dit verloop veroorzaakt een fout in de resultaten. Hiervoor bestaan twee 
correctiemogelijkheden: de resultaten naderhand corrigeren, of het 
gebruik van een interne standaard; het apparaat corrigeert de metingen 
dan zelf voor het verstuivingseffect. 
2. DE INTERNE STANDAARD 
2.1. Theorie 
Het principe van het gebruik van een interne standaard is zeer 
eenvoudig. Aan het monster wordt een stof toegevoegd met een bekende 
concentratie. Na meting worden alle onbekende concentraties aan de 
bekende gerelateerd. 
Het verstuivingseffect geldt niet alleen voor de te meten elementen, 
maar ook voor de interne standaard. Bij het vergelijken met de interne 
standaard valt het verstuivingseffect dan ook weg, zowel bij de te 
meten monsters, als bij de standaard oplossing. 
Omdat met de ICP alleen elementen kunnen worden gemeten, zal de 
interne standaard een element moeten zijn. 
Bij het gebruik van een interne standaard zijn een aantal voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden: 
- het element komt niet in het monster voor, anders klopt de concen-
tratie toegevoegde interne standaard niet; 
- het element heeft geen interactie met stoffen in het monster (geen 
neerslagvorming); 
- het element moet zowel goed meetbare ion- als atoomlijnen hebben 
(hier wordt op teruggekomen in hfdst. 2.3); 
- voor de te meten elementen en interne standaard moet worden gemeten 
bij dezelfde toortshoogte. 
2.2. De keuze van het element voor interne standaard 
Hamminga heeft geëxperimenteerd met Zirkoon (Zr) als interne stan-
daard. Dit element heeft echter alleen ionlijnen. Wat er gebeurt als 
een element met een atoomlijn wordt gecorrigeerd door een interne 
standaard met een ionlijn, staat in hoofdstuk 2.3. Na oriënterend zoek-
werk in BOUWMANS, P.W.J.M., 1980 en WEAST, R.C., 1967, werd Molybdeen 
als bruikbaar bevonden. Het element bezit zowel ion- als atoomlijnen. 
In het laboratorium is ammoniumheptamolybdaat aanwezig. Deze stof komt 
in oplossing voor als het negatief geladen ion Mo7024 6-. Dit heeft het 
voordeel dat er geen neerslagreacties met andere negatieve ionen 
optreden. Om na te gaan of molybdaat met positieve ionen kan precipi-
teren, is aan een aantal metaaloplossingen molybdaat toegevoegd. Cu, 
Ni, Zn, Cr, Fe, Al en Si gaven geen neerslag met molybdaat. Aan het 
eind van het onderzoek bleek er toch een positief ion te zijn, dat 
storingen kan veroorzaken (zie hfdst. 2.4). Bij het ontwikkelen van 
een ICP programma voor Mo, zijn 15 Mo-lijnen getest op bruikbaarheid, 
waarbij gelet is op: 
- geen invloed van elementen in het monster op de Mo-lijn; 
- geen interferentie van Fe op de Mo-lijn, omdat de Fe-concentratie in 
de destruaten vrij hoog kan zijn; 
- stabiele basislijn; 
- een hoge gevoeligheid (veel counts/sec). 
Er zijn uiteindelijk 2 lijnen overgebleven. Een atoomlijn en een 
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Fig. 2. 'Ionlijn van Molybdeen bij 281 nm' 
Na meting bleek dat in 20 monsters een hoeveelheid Mo zit, variërend 
van 0,00 tot 0,35 mg/kg met een gemiddelde concentratie van 0,1365 en 
een standaarddeviatie van 0,1347 mg/kg. Dit gemiddelde gehalte geeft 
bij gebruik van een interne standaardcqncentratie van 50 mg/kg een 
fout van 0,3%. 
Deze fout is ruimschoots aanvaardbaar. Bij een concentratie van 
50 mg/kg is de piek goed en nauwkeurig te meten. De Mo-lijnen zijn twee 
maal ingevoerd in het programma. Deze extra lijnen dienen als controle 
op Mo in het monster. De waarden, gemeten bij deze lijnen, worden door 
de interne standaard niet gecorrigeerd. Omdat door het verloop de 
gemeten concentratie altijd geleidelijk minder wordt, kan als dit 
gehalte plotseling meer dan 50 mg/kg geeft, worden gesteld dat er al 
wat Mo in het monster aanwezig was. De interne standaard corrigeert 
dan niet goed. In tabel 1 is het programma weergegeven. 
Tabel 1. 'ICP-programma voor de analyse van zware metalen' 
PLflSMft 100 120588-04 15 JBN 85 
Pt WP PWR NAMED 
5 0 3 ZWfRE METRLEN 
ML^M PDLY HG STAT «flNflL *RDG 
1.5 30 1 1 0 3 
* EL NM MM #D UNIT BC SEC 
1 CU 324.75 12 1 PPM 2 2.0 
2 NI 231.G0 12 2 PPM 
3 ZN 213.86 12 0 PPM 
4 CR 267.71 12 1 PPM 
5 MO 313.26 12 2 PPM 
6 MO 281.62 12 2 PPM 
7 MO 313.26 12 2 PPM 
8 MO 281.62 12 2 PPM 
2.3. Verloop van de ICP met en zonder het gebruik van 
interne standaard 
Gedurende een periode zijn standaarden gemeten waarbij bekend was 
dat de verstuiver en toorts bezig waren dicht te slibben. De gemeten 
intensiteiten zijn als fractie van de beginintensiteit procentueel 
uitgezet tegen de tijd in fig. 3 tot en met 6. Dit is gebeurd met en 
zonder interne standaard. De fout veroorzaakt door het verloop (tot 
25% van de beginintensiteit), is gereduceerd tot 5%. Deze 5% schommelt 
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F i g . 4 . 'G ra f i ek van ver loop i n t e n s i t e i t van Zn en Mo, en de g e c o r r i -
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Fig. 6. 'Grafiek van verloop i n t e n s i t e i t van Cr en Mo, en de gecorr i -
geerde waarde' 
interne standaard zowel goed meetbare ion- als atoomlijnen hebben, 
omdat met het programma elementen worden gemeten bij atoomlijnen maar 
ook bij ionlijnen. Het is noodzakelijk dat een element, gemeten bij een 
atoomlijn wordt gecorrigeerd door de atoomlijn van de interne standaard, 
en ditzelfde geldt voor ionlijnen. Dit komt doordat atomen en ionen in 
de toorts verschillend reageren (THOMPSON, M., 1983). Een ion heeft 
meer energie nodig om in aangeslagen toestand te raken dan een atoom. 
Een ion zendt het meeste licht uit in dat deel van het plasma, waar de 
temperatuur het hoogst is. Een atoom daarentegen behoeft minder energie 
en zal zijn intensiteitsoptimum in een relatief koel gedeelte van de 
toorts vertonen. Wat er gebeurt indien een atoomlijn wordt gecorrigeerd 
met behulp van een ionlijn, is weergegeven in fig. 7 en 8. 
Het effect van de interne standaard correctie blijft hetzelfde als 
tussen de standaarden door monsters worden gemeten. Dit is te zien in 
fig. 9. Er is over een langere periode gemeten. In de praktijk kan het 
verloop worden verminderd door tussendoor met Triton X te spoelen. Dit 
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Fig. 9. 'Grafiek van intensiteit Cu, Mo en gecorrigeerde waarde over 
een langere periode' 
2.4. De storende werking van lood op de interne standaard 
Om de analysemethode te testen, is een gecertificeerd monster 
gedestrueerd en geanalyseerd met behulp van de interne standaard. Bij 
de meting was het verloop zo sterk dat de intensiteit zelfs terugliep 
tijdens het meten in een oplossing (tabel 2). De gemeten Mo-concentra-
ties waren dan ook niet betrouwbaar; de interne standaard heeft hierbij 
niet goed gecorrigeerd. 
Nader onderzoek wees uit dat het monster veel lood bevatte en dat 
hoge loodconcentraties met heptamolybdaat direct een neerslag geeft. 
Omdat het effect van lood niet eerder onderzocht is (zie hfdst. 2.2), 
kwam deze storing niet eerder aan het licht. De destructies waar eerder 
mee gewerkt was, waren afkomstig van compostmonsters. De loodconcen-
traties hierin, zijn zo laag dat er geen neerslag ontstond. Hierdoor 
zijn bij compostmonsters de resultaten met Mo als interne standaard 
betrouwbaar. 










































































































































3. CONCLUS j.n 
H«»»- werken met een interne standaard, bij zwavelzuurdestructies, 
als correctiemethode voor het verloop van de ICP, gaat makkelijk en 
kost niet veel tijd in tegenstelling tot correctie acteraf. Molybdeen 
voldoet als interne standaard bij zwavelzuurdestructies van compost-
monsters. Dit element bezit zowel atoom- als ionlijnen wat belangrijk 
blijkt te zijn. 
Helaas is geconstateerd dat er monsters bestaan die interactie 
vertonen met molybdeen (monsters met een hoog loodgehalte). Daar deze 
interactie niet voorspelbaar is, is het aan te raden nader 
onderzoek te doen naar een element dat meer geschikt is als interne 
standaard. 
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